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RINGKASAN 

Komparasi Cyclic dan Linear Sweep Voltammetry pada Elektrodeposisi 

CoSO4.7H2O dalam Karbon sebagai Sensor Potensiometri Fosfat; Istimahillah 

Mawaddah, 131810301031; 2019:  halaman; Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Jember. 

 

Fosfor termasuk salah satu nutrisi makro tanah yang dibutuhkan tanaman 

dalam jumlah yang besar. Unsur P di alam berikatan dengan oksigen membentuk 

senyawa fosfat. Ketersediaan unsur P yang sangat penting bagi kehidupan 

organisme maka perlu dilakukan monitoring terhadap unsur P. Metode yang 

diyakini paling efektif untuk pengukuran fosfat yaitu menggunakan sensor fosfat. 

Sensor fosfat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu; membran polimer, biosensor 

protein dan elektroda kobalt. Saat ini, jenis sensor yang paling efektif untuk 

pengukuran fosfat yaitu menggunakan elektroda kobalt. Elektroda kobalt memiliki 

banyak keuntungan dibandingkan dengan metode lainnya diantaranya elektroda 

kobalt memiliki sensitivitas yang baik, selektif terhadap ion fosfat dan daya tahan 

yang baik. Sedangkan metode yang lain masih membutuhkan sampel dalam 

jumlah yang banyak, prosedur yang panjang dan peralatan yang mahal. 

Pengukuran fosfat menggunakan elektroda kobalt memberikan respon 

yang kurang baik dikarenakan penampang dari kawat kobalt kecil. Beberapa 

peneliti melakukan variasi pada penggunaan elektroda kobalt. Salah satunya yaitu 

dengan melakukan elektrodeposisi kobalt pada suatu substrat. Beberapa peneliti 

banyak menggunakan elektroda karbon untuk deposisi kobalt. Elektrodeposisi 

kobalt pada karbon bertujuan untuk memperbesar luas permukaan kobalt dalam 

proses oksidasi reduksi dengan fosfat. Proses elektrodeposisi kobalt dapat 

menggunakan beberapa metode elektrokimia diantaranya, cyclic voltammetry, 

linear sweep voltammetry dan kronoamperometri. 

Penelitian ini dilakukan perbandingan elektroda kobalt-karbon dari 

CoSO4.7H2O secara elektrodeposisi dengan metode cyclic voltammetry dan linear 

sweep voltammetry. Penelitian ini juga akan melakukan pengukuran fosfat 

menggunakan elektroda kobalt-karbon secara potensiometri. Hasil kajian ini akan 
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memberikan informasi mengenai metode yang paling efektif dalam proses 

elektrodeposisi kobalt pada permukaan karbon. Proses elektrodeposisi 

menggunakan campuran larutan CoSO4.7H2O 0,01 M dengan (NH4)2SO4 1 M 

dengan kondisi larutan elektrolit pH 6 dilakukan secara voltametri menggunakan 

alat Potensiostat AMEL 433A. Hasil yang didapat yaitu kinerja metode linear 

sweep voltammetry dalam proses elektrodeposisi lebih baik daripada metode 

cyclic voltammetry. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pengukuran sisa larutan 

elektodeposisi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan hasil analisis 

morfologi menggunakan SEM. Pengukuran sisa larutan deposisi 

menginformasikan massa kobalt yang terdeposisi pada elektroda karbon. Hasil 

analisis morfologi menggunakan SEM juga mendukung hasil pengukuran sisa 

larutan deposisi yang menjelaskan bahwa jumlah kobalt yang terdeposisi pada 

elektroda karbon lebih banyak menggunakan metode linear sweep voltammetry 

dilihat dari penampang morfologi elektroda Co-C hasil SEM. 

Hasil analisis karakterisasi potensiometri pengukuran larutan standar fosfat 

konsentrasi 0,01; 0,1; 1; 10; 100 ppm dilakukan pengukuran selama 7 hari 

berturut-turut menunjukkan hasil yang lebih baik untuk elektroda Co-C linier 

sweep voltammetry daripada elektroda Co-C cyclic voltammetry yang ditunjukkan 

dengan karaketristik potensiometri meliputi daerah linear, limit deteksi, 

sensitifitas, dan reprodusibilitas. Kinerja elektroda kobalt-karbon dalam mengukur 

fosfat secara potensiometri memiliki daerah linear pada konsentrasi 0,01 ppm 

hingga 100 ppm, limit deteksi sebesar 1,43 ppm, nilai sensitivitas yang dihasilkan 

sebesar 31,7 mV/dekade, dan reprodusibilitas dilihat dari parameter nilai Kv 

terendah sebesar 0,07% dan tertinggi sebesar 0,68%. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fosfor termasuk salah satu nutrisi makro tanah yang dibutuhkan tanaman 

dalam jumlah yang besar (Dobermann dan Fairhurst, 2000). Menurut 

Hardjowigeno (1989), unsur P memiliki jumlah paling sedikit di dalam tanah. 

Kandungan unsur P dalam tanah berkisar antara 0,01-0,20 %, dan pada umumnya 

kadar P di dalam tanaman berkisar 0,1-0,2 % (Winarso, 2005). Ketersediaan unsur 

P yang sedikit ini membuat tidak semua tanaman dapat memenuhi kebutuhannya 

dan dapat terjadi defisiensi unsur P sehingga tanaman menjadi kerdil dan daun 

menjadi kehitaman. Unsur P di alam berikatan dengan oksigen membentuk 

senyawa fosfat. Tanaman menyerap fosfor dalam bentuk ion fosfat anorganik 

terutama H2PO4
- dan HPO4

2-. Ketersediaan unsur P dalam tanah umumnya sangat 

rendah yang disebabkan senyawa fosfat terikat menjadi AlPO4 pada tanah asam 

atau Ca3(PO4)2 pada tanah basa (Elfiati, 2005). 

Ketersediaan unsur P yang sangat penting bagi kehidupan organisme maka 

perlu dilakukan monitoring terhadap unsur P. Metode yang diyakini paling efektif 

untuk pengukuran fosfat yaitu menggunakan sensor fosfat. Monitoring unsur P 

dengan sensor fosfat dapat menggunakan ion selektif elektroda maupun biosensor. 

Menurut Kim, dkk. (2009), sensor fosfat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu; 

membran polimer, biosensor protein dan elektroda kobalt. Saat ini, jenis sensor 

yang paling efektif untuk pengukuran fosfat yaitu menggunakan elektroda kobalt. 

Elektroda kobalt memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan metode 

lainnya. Kim, dkk., (2006) melakukan evaluasi terhadap membran selektif ion 

fosfat dan elektroda berbasis kobalt untuk mengukur fosfat dan menyatakan 

bahwa elektroda kobalt memiliki respon yang baik (10-5-10-1 mol/L) dibandingkan 

dengan membran selektif ion fosfat (10-4-10-1 mol/L). Menurut Kim, dkk. (2009), 

elektroda kobalt memiliki sensitivitas yang baik, selektif terhadap ion fosfat dan 

daya tahan yang baik. Sedangkan metode yang lain masih membutuhkan sampel 

dalam jumlah yang banyak, prosedur yang panjang dan peralatan yang mahal.  
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Sukaton (2014) melakukan pengukuran fosfat dalam tanah menggunakan 

elektroda kobalt dan memberikan respon yang kurang baik dikarenakan 

penampang dari kawat kobalt kecil. Beberapa peneliti melakukan variasi pada 

penggunaan elektroda kobalt. Salah satunya yaitu dengan melakukan 

elektrodeposisi kobalt pada substrat seperti emas (Mendoza, dkk., 2002), tembaga 

(Huriyati, dkk., 2010) dan karbon (Pardave, dkk., 2005). Elektrodeposisi memiliki 

beberapa keuntungan diantaranya tidak memerlukan teknologi vakum dan 

terjangkau. Elektrodeposisi dapat digunakan untuk skala besar dan menghasilkan 

ketebalan film yang seragam pada permukaan yang kompleks tanpa efek pengotor 

yang sering dijumpai pada metode lainnya (Cohen, 2002).  

Elektrodeposisi kobalt biasanya digunakan sebagai bahan pelapis karena 

sifat ketahanan terhadap suhu tinggi, sifat anti-oksidasi dan sifat magnetik 

tersebut (Liu, dkk., 2013). Beberapa peneliti banyak menggunakan elektroda 

karbon untuk deposisi kobalt. Elektrodeposisi kobalt pada karbon bertujuan untuk 

memperbesar luas permukaan kobalt dalam proses oksidasi reduksi dengan fosfat. 

Kelebihan elektroda karbon yaitu memiliki pori-pori yang dapat memerangkap 

kobalt sehingga mempermudah proses elektrodeposisi. Selain itu elektroda karbon 

memiliki harga yang murah dan mudah didapatkan dibandingkan substrat yang 

lain. Grujicic dan Batric (2004) melakukan elektrodeposisi larutan CoSO4.7H2O 

pada elektroda karbon-grafit untuk menghasilkan elektroda kobalt-karbon (Co-C). 

Elektroda kobalt-karbon (Co-C) yang dihasilkan memiliki penampang permukaan 

yang lebih luas jika dibandingkan dengan elektroda kobalt. Meruva dan 

meyerhoff (1996) melakukan deposisi kobalt dan menyatakan bahwa respon 

elektroda terhadap fosfat bergantung pada pH, kekuatan ion, larutan buffer dan 

scan rate. 

Floate, dkk., (2002) berpendapat bahwa proses elektrodeposisi kobalt dapat 

menggunakan beberapa metode elektrokimia diantaranya, cyclic voltammetry, 

linear sweep voltammetry dan kronoamperometri. Grujicic dan Batric (2004) 

melakukan elektrodeposisi kobalt pada elektroda karbon-grafit menggunakan 

metode cyclic voltammetry dan kronoamperometri. Sedangkan Floate, dkk., 

(2002) melakukan elektrodeposisi kobalt pada elektroda karbon-grafit 
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menggunakan metode linear sweep voltammetry dan kronoamperometri. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap 

proses deposisi kobalt pada permukaan karbon dengan metode cyclic voltammetry 

dan linear sweep voltammetry menggunakan larutan CoSO4.7H2O. Peneliti akan 

membandingkan kinerja anatara metode cyclic voltammetry dan linear sweep 

voltammetry pada proses deposisi kobalt pada permukaan karbon. Peneliti juga 

akan melakukan pengukuran fosfat menggunakan elektroda kobalt-karbon secara 

potensiometri. Hasil kajian ini akan memberikan informasi mengenai metode 

yang paling efektif dalam proses elektrodeposisi kobalt pada permukaan karbon. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perbandingan elektroda kobalt-karbon dari CoSO4.7H2O secara 

elektrodeposisi dengan metode cyclic voltammetry dan linear sweep 

voltammetry? 

2. Bagaimana kinerja elektroda kobalt-karbon dalam mengukur fosfat secara 

potensiometri yang meliputi linear range, sensitifitas, limit deteksi, dan 

reprodusibilitas? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui perbandingan elektroda kobalt-karbon dari CoSO4.7H2O secara 

elektrodeposisi dengan metode cyclic voltammetry dan linear sweep 

voltammetry. 

2. Mengetahui kinerja elektroda kobalt-karbon dalammengukur fosfat secara 

potensiometri yang meliputi linear range, sensitifitas, limit deteksi, dan 

reprodusibilitas. 

 

 

 

1.4 Batasan Masalah 
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Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu karakter elektroda kobalt-karbon 

dilihat dari jumlah Co yang terdeposisi dan morfologi permukaan elektroda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang metode yang paling efektif dalam proses 

elektrodeposisi kobalt pada permukaan karbon. 

2. Dapat diaplikasikan oleh lembaga atau institusi dalam pengujian ion fosfat. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fosfor 

Fosfor termasuk unsur hara yang penting bagi tanaman dan salah satu unsur 

utama yang dibutuhkan pada proses metabolisme tanaman. Fosfor yang ada di tanah 

berasal dari bahan organik, pupuk buatan, dan mineral-mineral tanah. Fosfor 

berfungsi dalam perbaikan kualitas tanaman, membentuk nucleoprotein, 

perpindahan dan penyimpanan energi, pembelahan dan pembesaran sel serta 

proses-proses di dalam tanaman lainnya yang ditemukan sebagai fosfat dalam 

beberapa mineral dan tanaman. Secara garis besar fosfor dalam tanah dapat 

dikelompokkan menjadi fosfor organik dan fosfor anorganik, keduanya merupakan 

unsur hara penting bagi tanaman (Hardjowigeno, 1989). 

Fosfor biasanya diserap tanaman dalam bentuk ion ortofosfat primer (H2PO4
-) 

dan ion ortofosfat sekunder (HPO4
2-) sedangkan PO4

3- lebih sulit diserap oleh 

tanaman. Bentuk yang paling banyak dalam tanah bergantung pada pH tanah. 

Ketika pH tanah rendah, tanaman lebih banyak menyerap ion ortofosfat primer, 

sedangkan ketika pH tanah tinggi tanaman lebih banyak menyerap ion ortofosfat 

sekunder (Hanafiah, 2012). Menurut Winarso (2005), umumnya kadar fosfor pada 

tanaman ada di bawah kadar nitrogen dan kalium, yaitu sekitar 0,1 hingga 0,2%.  

Jumlah sediaan fosfor pada tanah ditentukan oleh beberapa faktor, tetapi yang 

paling penting yaitu pH tanah. Faktor-faktor yang dapat menentukan kandungan 

fosfor pada tanah selain pH adalah ketersediaan oksigen di dalam tanah (aerasi), 

temperatur, bahan organik, dan unsur hara lain. Menurut Agbenin dan Raij (2001), 

ketersediaan fosfor dalam tanah berada pada pH 5,5 sampai 7,0 dan akan berkurang 

apabila pH-nya di atas atau di bawah range tersebut. Kadar fosfor pada tanah 

umumnya rendah jika dibandingkan unsur-unsur  yang lain. 

 

2.2 Voltammetri 

Voltammetri merupakan metode elektroanalisis dalam skala mikro dengan 

menggunakan elektroda kerja mikro, atau biasa disebut dengan teknis arus voltase. 

Voltammetri mempunyai elektroda kerja dan elektroda pembanding sama dengan 
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potensiometri, hanya saja pada voltammetri ditambahkan satu elektroda lagi yaitu 

elektroda bantu, sehingga dalam voltammetri terdapat tiga buah elektroda (Harvey, 

2000).  

Voltammetri mempelajari informasi tentang analit yang didasarkan pada 

pengukuran arus (I) sebagai fungsi potensial (V) ketika elektroda kerja dan 

elektroda indikator mengalami polarisasi. Arus yang diukur dalam teknik 

voltammetri disebut arus difusi. Arus difusi adalah arus yang disebabkan akibat 

perubahan gradien konsentrasi pada lapisan difusi sebanding dengan konsentrasi 

analit dalam larutan. Arus inilah yang selanjutnya memberikan informasi tentang 

konsentrasi analit (Skoog et al., 1998). 

 

2.2.1 Sel Voltammetri 

Rangkaian sel voltammetri terdapat tiga elektroda diantaranya elektroda kerja 

(working electrode), elektroda pembanding (reference electrode), dan elektroda 

pembantu (counter electrode). Berikut ini adalah rangkaian dari sel elektrokimia 

voltammetri 

 

 

Gambar 2.1 Tipe sel elektrokimia untuk voltammetri (Sumber: Harvey, 2000) 

 

Elektroda yang digunakan sebagai berikut: 

a. Elektroda kerja (working electrode) 

Elektroda kerja yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi atau oksidasi 

analit. Elektroda kerja digunakan sebagai katoda atau anoda tergantung pada jenis 
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reaksi elektroda tersebut. Beberapa bahan yang biasa digunakan dalam elektoda 

kerja diantaranya yaitu merkuri (Hg), emas (Au), platina (Pt), dan karbon inert 

seperti glassy carbon ataupun elektroda tipis dan tetes raksa (Wang, 2000).  

Pemilihan elektroda yang akan digunakan pada teknik voltammetri bergantung 

pada analit yang dianalisis dan arus latar belakang pada daerah potensial 

pengukuran. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu jendela potensial 

elektroda, konduktifitas listrik, sifat-sifat mekanik, ketersediaan, dan toksisitas 

(Wang, 2000).  

b. Elektroda pembanding (reference electrode) 

Elektroda pembanding yaitu elektroda yang potensialnya dibuat tetap selama 

pengukuran dan nilainya tidak bergantung pada jenis dan komposisi larutan yang 

diukur. Elektroda pembanding digunakan untuk mengontrol arus yang mengalir 

pada elektroda kerja dan juga larutan. Elektroda pembanding yang umum 

digunakan adalah elektroda kalomel atau Ag/AgCl (Wang, 2000).  

c. Elektroda bantu (counter electrode) 

Elektroda bantu merupakan elektroda konduktor yang melengkapi sel. 

Elektroda bantu berfungsi untuk mengalirkan arus antara elektroda kerja dan 

elektroda bantu, sehingga arus dapat terukur. Bahan yang biasanya digunakan 

sebagai elektroda bantu adalah bahan yang bersifat inert seperti kawat platina (Pt), 

emas (Au), dan grafit (C) (Wang, 2000). 

 

2.2.2 Voltammetri Siklik (Cyclic Voltammetry) 

Voltammetri siklik yaitu metode yang digunakan pada teknik elektroanalisis 

dan merupakan metode yang dapat memungkinkan dilakukannya karakterisasi pada 

sistem elektrokimia, digunakan dalam mempelajari proses reduksi dan oksidasi. 

Voltammetri siklik didasarkan pada variasi potensial yang digunakan pada 

elektroda kerja (Wang, 1994).  

Voltammetri siklik adalah teknik voltammetri dimana arus diukur selama 

scanning potensial dari potensial awal ke potensial akhir dan kembali lagi ke 

potensial awal sehingga arus katodik ataupun anodik dapat terukur. Arus katodik 

adalah arus yang digunakan pada saat scanning dari arus yang paling besar sampai 
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arus yang paling kecil, sedangkan arus anodik adalah kebalikan dari arus katodik 

(Khopkar, 1990). 

Pengukuran menggunakan voltammetri siklik digunakan potensiostat yang 

mengontrol potensial yang melewati elektroda kerja untuk mengubah potensial 

secara perlahan-lahan kembali ke potensial yang awal. Potensial awal bergerak ke 

arah negatif menuju ke potensial akhir yang dicapai membentuk setengah siklus. 

Arus yang dihasilkan merupakan arus katodik, selanjutnya scan kembali ke arah 

positif yang menyatakan adanya reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi. Arus yang 

dihasilkan merupakan arus anodik (Rieger, 1994). 

 

 

Gambar 2.2 Voltammetri siklik arus sebagai fungsi potensial (Sumber: Wang, 2000) 

 

2.2.3 Linear Sweep Voltammetry (LSV) 

Linear sweep voltammetry merupakan teknik voltammetri dimana potensial 

diberikan pada elektroda kerja dengan variasi waktu linier. Metode LSV mencakup 

polarografi, voltammetri siklik, dan voltammetri disk rotasi. Slope yang dihasilkan 

dari LSV memiliki unit potensial per satuan waktu, dan biasanya disebut laju 

selusur percobaan. Nilai dari laju selusur percobaan dapat divariasi dari tingkat 

rendah mV/sec (khusus untuk polarografi) sampai tingkat tinggi 1.000.000 V/sec 
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(tercapai bila digunakan ultra mikroelektroda sebagai elektroda kerja). Linear 

sweep voltammetry dilakukan dari batas potensial yang lebih rendah menuju yang 

lebih tinggi. Karakteristik LSV tergantung pada laju reaksi transfer elektron, 

reaktivitas kimia dari spesi-spesi elektroaktif dan laju pemindaian potensial (Wang, 

2000). LSV potensial dari indikator elektroda bervariasi secara linear sebagai fungsi 

dari waktu. Tingkat scan yaitu 100 mV/s, yang memungkinkan waktu bagi analit 

untuk sampai ke elektroda sehingga elektroda selalu dalam kesetimbangan dengan 

larutan induk. LSV memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif. Nilai E½ dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi spesies yang tidak diketahui, sedangkan 

ketinggian dari arus dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi. 

Pengukuran menggunakan LSV, respon arus diplotkan sebagai fungsi tegangan 

daripada waktu, tidak seperti tahap pengukuran potensial. Pemindaian dimulai dari 

sisi kiri arus/plot tegangan di mana belum adanya arus yang mengalir. Sepanjang 

jendela potensial, pemindaian lebih lanjut ke arah kanan (ke nilai yang lebih 

reduktif) dan arus mulai mengalir kemudian mencapai puncaknya. Alasan 

memberikan perilakuan tersebut dengan mempertimbangkan pengaruh tegangan 

pada tetapan keseimbangan di permukaan elektroda. Laju transfer elektron dinilai 

cepat dalam perbandingan dengan laju pemindaian tegangan. 

 

2.2.4 Elektrodeposisi 

Elektrodeposisi merupakan proses reaksi elektrokimia yang terjadi pada 

permukaan elektroda berupa pelapisan ion atau senyawa kimia. Elektrodeposisi 

terjadi karena adanya transfer muatan pada permukaan elektroda dengan ion-ion 

elektrolit. Perpindahan pada spesies yang tidak bermuatan ditentukan oleh konveksi 

dan difusi spesies dalam larutan, sedangkan pada spesies yang bermuatan, medan 

listrik turut mempengaruhi proses perpindahan reaktan ke permukaan elektroda. 

Kualitas deposit dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya; rapat arus, 

konsentrasi elektrolit, jenis elektrolit dan suhu (Prentice, 1991). 

Elektrodeposisi proses pelapisan katodik, sehingga yang terjadi adalah reaksi 

reduksi dengan reaksi umum sebagai berikut : 

Mn+ + ne   M (mengendap di katoda) 
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dengan memberikan potensial lebih positif pada elektroda yang akan ditempeli, 

maka berdasarkan prinsip Le Chatelier’s akan terjadi kecenderungan ion-ion Mn+ 

untuk mengendap pada elektroda dan larut dari elektroda yang potensialnya lebih 

kecil sementara di anoda akan terjadi reaksi oksidasi dan terbentuk gas oksigen. 

Larutan elektrolit yang digunakan pada proses elektrodeposisi seharusnya encer dan 

memiliki kepekatan yang sama serta jarak elektrodanya cukup dekat (Khopkar, 

1990). 

 

2.3 Potensiometri 

Potensiometri merupakan suatu metode yang didasarkan pada nilai potensial 

yang muncul antara dua elektroda sehingga didapatkan informasi komposisi suatu 

sampel (Wang, 2000). Prinsip kerja potensiometri adalah pengukuran beda 

potensial yang terjadi antara elektroda pembanding dengan elektroda indikator atau 

elektroda kerja tanpa ada aliran listrik (Skoog et al., 2007). Pengukuran perbedaan 

potensial antara elektroda indikator dan elektroda pembanding pada kondisi 

mendekati nol yang bertujuan untuk mendapatkan informasi analitik tentang 

komposisi kimia dari larutan. Pada potensiometri, elektroda indikator merupakan 

sensor kimianya (Kellner, 1998).  

 

Gambar 2.3 Diagram skema sel elektrokimia untuk pengukuran potensiometri  

(Sumber: Wang, 2000) 
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Analisis potensiometri bergantung pada hubungan antara konsentrasi analit dan 

gaya elektromotif sel elektrokimia dimana analit merupakan salah satu komponen 

dari sistem kesetimbangan. Hubungan ideal sistem tersebut mematuhi persamaan 

Nernst sebagai berikut: 

𝐸𝑠𝑒𝑙 = 𝐸𝑠𝑒𝑙
𝑜 −

0,0591

𝑛
𝑙𝑜𝑔

[𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖]

[𝑝𝑒𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖]
 

dimana n adalah jumlah mol elektron yang terlibat (Hendayana et al., 1994). 

Kelebihan metode potensiometri adalah biaya analisis yang rendah. Alat 

yang digunakan (voltmeter dan elektroda) jauh lebih murah dibandingkan dengan 

instrumen saintifik lainnya. Bersifat nondestruktif terhadap sampel artinya 

pencelupan elektroda tidak mengubah komposisi larutan yang diuji (kecuali untuk 

sedikit kebocoran elektrolit dari elektroda pembanding) (Day dan Underwood, 

1998). 

 

2.3.1 Elektroda pembanding (Reference electrode) 

Elektroda pembanding merupakan elektroda yang harga potensialnya tidak 

bergantung pada konsentrasi analit (Hendayana et al., 1994). Elektroda 

pembanding yang ideal untuk pengukuran adalah yang memiliki sifat sebagai 

berikut yaitu, sebaiknya reversibel dan mematuhi Persamaan Nernst, potensial yang 

dihasilkan sebaiknya stabil dengan waktu, potensialnya harus dapat kembali ke nilai 

semula setelah arus yang kecil melewati elektroda (tidak ada histeresis), dan jika 

elektroda termasuk dalam jenis kedua (seperti Ag/AgCl), maka fase padatnya tidak 

boleh larut dalam larutan elektrolit (Sawyer et al., 1995).  

Salah satu contoh elektroda pembanding yang sering digunakan yaitu elektroda 

perak/perak klorida (Ag/AgCl) karena dapat digunakan pada suhu tinggi. Elektroda 

ini biasanya terbuat dari suatu larutan jenuh atau 3,5 M KCl. Harga potensialnya 

adalah 0,199 V (larutan jenuh KCl) dan 0,205 (larutan 3,5 M KCl) (Hendayana et 

al., 1994). 
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2.3.2 Elektroda indikator (Indicator electrode) 

Elektroda indikator merupakan elektroda yang harga potensialnya dipengaruhi 

oleh konsentrasi analit. Elektroda ini terbagi menjadi dua macam yakni elektroda 

logam dan elektroda membran (Hendayana et al., 1994). 

a. Elektroda logam  

Menurut Hendayana et al. (1994) elektroda logam dapat dikelompokkan 

menjadi 4 jenis yaitu elektroda jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga dan redoks. 

1) Elektroda jenis pertama, elektroda jenis ini langsung berkesetimbangan dengan 

kation yang berasal dari elektroda logam tersebut. Contohnya yaitu elektroda 

tembaga yang dapat mengukur langsung konsentrasi tembaga. 

2) Elektroda jenis kedua, elektroda logam yang harga potensialnya bergantung 

pada konsentrasi suatu anion yang berikatan dengan ion yang berasal dari 

elektroda membentuk endapan atau ion kompleks yang stabil. Contoh elektroda 

perak untuk penentuan halida. 

3) Elektroda jenis ketiga, elektroda logam yang harga potensialnya bergantung 

pada konsentrasi ion logam lainnya. Contohnya elektroda Hg untuk 

menentukan konsentrasi Ca2+, Zn2+ atau Cd2+. 

4) Elektroda redoks, logam yang dapat menjadi elektroda indikator seperti platina, 

emas dan paladium. Fungsi logam yaitu untuk membangkitkan kecenderungan 

sistem dalam mengambil atau melepas elektron, namun logam tidak ikut serta 

nyata dalam reaksi redoks. 

b. Elektroda Membran 

Elektroda membran dikenal dengan ion-selective electrode (ISE) karena 

selektifitas yang tinggi (Skoog et al., 2007). ISE merupakan elektroda indikator 

yang mampu secara selektif mengukur aktivitas spesies ion. Elektroda ini memiliki 

respon yang cepat dan linear range yang besar, tidak terpengaruh oleh warna atau 

kekeruhan, tidak merusak (nondestruktif) sampel, dan sangat murah (Wang, 1994). 

 

2.4 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning Electron Microscopy (SEM) merupakan salah satu instrumen 

mikroskop elektron dengan prinsip difraksi elektron. Prinsip kerja SEM yaitu 
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difraksi elektron, dengan cara menembakan permukaan benda dengan berkas 

elektron berenergi tinggi pada permukaan sampel kemudian berkas elektron yang 

mengenai permukaan sampel akan menghasilkan pantulan berupa berkas elektron 

sekunder yang memancarkan ke segala arah. Berkas elektron sekunder yang 

memancar ke segala arah ini akan tertangkap oleh detektor kemudian informasi dari 

detektor dilanjutkan ke transducer yang berfungsi mengubah signal menjadi image. 

Image yang tergambar diperoleh dari berkas elektron sekunder yang terpancar 

secara acak sehingga dapat memberikan informasi morfologi permukaan (Egerton, 

2005). 

 

 

Gambar 2.4 Struktur morfologi elektrodeposisi kobalt-karbon  

(Sumber: Rahmi, 2018) 

 

Karakterisasi morfologi permukaan menggunakan SEM berfungsi untuk 

mengetahui tekstur, ukuran dan susunan partikel dalam suatu sampel. SEM 

merupakan mikroskop elektron yang digunakan untuk mengamati morfologi 

permukaan dalam skala mikro dan nano. Teknik analisa SEM menggunakan 

elektron yang berinteraksi dengan atom-atom pada sampel sehingga membuat 

sampel menghasilkan sinyal yang memberikan informasi mengenai komposisi dan 

sifat-sifat lainnya pada sampel (Egerton, 2005). 

 

2.5 Spektrofotometri 

Spektrofotometer adalah salah suatu instrumen yang digunakan untuk 

mengukur transmitans atau absorbans suatu sampel sebagai fungsi panjang 
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gelombang (Day dan Underwood, 1998). Spektrofotometer terdiri atas 

spektrometer dan fotometer. Spektrometer berfungsi menghasilkan sinar dari 

spektrum dengan panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer adalah alat 

pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. 

Spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi 

tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang (Khopkar, 1990).  

Khopkar (1990) menyatakan bahwa spektroskopi absorpsi didasarkan pada 

hukum Lambert-Beer. Setiap cahaya yang dilewatkan pada suatu larutan maka 

sebagian cahaya yang datang (P0) akan diserap (Pa), dipantulkan (Pr), dan diteruskan 

(Pt). Namun, cahaya yang dipantulkan sangat kecil sekali  (~4%) sehingga untuk 

menyederhanakannya diperoleh persamaan: 

P0 = Pa + Pt 

Dari hukum Lambert-Beer diperoleh hubungan sebagai berikut: 

 𝑇 =
𝑃𝑡

𝑃0
= 10−𝑎𝑏𝑐 

b = jarak tempuh optik, c = konsentrasi 

 log(𝑇) = log (
𝑃𝑡

𝑃0
) = −𝑎𝑏𝑐 

a = tetapan absorptivitas, T = transmitansi 

 𝑙𝑜𝑔 (
1

𝑇
) = 𝑙𝑜𝑔 (

𝑃𝑡

𝑃0
) = 𝑎𝑏𝑐 = 𝐴 

A = absorbansi 

 −log(𝑇) 𝑖. 𝑒. 𝐴 = 𝑎𝑏𝑐 

A = abc 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan September 2018 di 

Laboratorium Analitik dan Laboratorium Kimia Instrumen Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi set alat gelas 

Laboratorium Kimia, pengaduk, magnetic stirrer dan anaknya, neraca analitik, 

pHmeter Jenway, elektroda referensi Ag/AgCl, elektroda kerja karbon, elektroda 

bantu Stainless Steel, multimeter Sanwa PC 500, spektrometri UV-Vis, spatula 

logam, botol semprot, dan ball pipet. 

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi batang karbon, 

NaH2PO4.2H2O (Merck, Mr:156,02 g/mol), KHP (Merck, Mr:204,22 g/mol), HCl 

(Merck, 37%), (NH4)2SO4 (Merck, Mr:132,14 g/mol), CoSO4.7H2O (Merck, 

Mr:281,0 g/mol), bubuk alumina, NH4OH encer (Merck, Mr:35,05 g/mol), KSCN 

(Merck, Mr:97,18 g/mol), aseton (Merck, Mr:58,08 g/mol), akuades dan 

akuademin. 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

Batang Karbon 

Linear Sweep 

Voltammetry 

dielektrodeposisi dalam larutan 

CoSO4.7H2O dan (NH4)2SO4 (V 

= 0 sampai -1.000 mV) dengan 

scanrate1 mV/s. 
 

Potensiometri 

Data Data 

Daerah Linear Limit Deteksi Sensitivitas Reprodusibilitas 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitiaan 

Cyclic 

Voltammetry 

 

Elektroda Kobalt- Karbon 

 

Elektroda Kobalt- Karbon 

 

Uji Morfologi 

Permukaan 

 
Larutan Standar 

Fosfat (0,01; 0,1; 1; 

10, dan 100 ppm) 

Spektrometri 

Uv-Vis 

Kadar Co 

terdeposisi 

dianalisis larutan sisa 

elektrodeposisi 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Larutan 

a. Pembuatan larutan NH4OH 0,02 M 

Larutan NH4OH 0,02 M dibuat dengan cara mengencerkan larutan NH4OH 

30%. Labu ukur 50 mL terlebih dahulu diisi dengan akuades secukupnya, 

kemudian dimasukkan  NH4OH 30% sebanyak 0,13 mL dan ditambahkan akuades 

hingga tanda batas. 

b. Pembuatan larutan ISA (Ionic Strength Adjustor) 0,025 M pH 4 

Larutan ISA 0,025 M dibuat dengan menimbang padatan KHP 0,510 gram 

dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dengan akuades hingga tanda batas. 

Larutan tersebut kemudian diatur pHnya menjadi 4 dengan menambahkan 0,025 

M HCl. 

c. Pembuatan larutan HCl 6 M 

Larutan HCl 6 M dibuat dengan cara mengisi labu ukur 50 mL dengan 

akuades setengah bagian kemudian ditambahkan larutan HCl 37% sebanyak 24,88 

mL. 

d. Pembuatan larutan KSCN 50% 

Larutan KSCN 50% dibuat dengan menimbang padatan KSCN 47,23 gram 

dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL dan ditambahkan akuades hingga 

tanda batas. 

e. Pembuatan larutan induk kobalt 0,02 M 

Larutan induk kobalt 0,02 M dibuat dengan cara menimbang padatan 

CoSO4.7H2O sebanyak 0,48 gram  yang dilarutkan dengan 10 mL akuades, 

kemudian dimasukkan ke dalam 100 mL labu ukur dengan ditambahkan akuades 

hingga tanda batas. 

f. Pembuatan larutan standar kobalt 

Larutan standar kobalt konsentrasi 0,015; 0,0125; 0,01; 0,0075; 0,005;0,0025 

M dibuat dengan cara memipet 7,5; 6,25; 5; 3,75; 2,5; 1,25 mL larutan induk 

kobalt 0,02 M, kemudian masing-masing konsentrasi diencerkan ke dalam labu 

ukur 10 mL menggunakan akuades. 
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g. Pembuatan larutan induk fosfat 1000 ppm 

Larutan standar fosfat dibuat dengan cara menimbang 1,64gram natrium 

hidrogen fosfat (NaH2PO4. 2H2O). Padatan dilarutkan dalam 20 mLakuademin, 

dimasukkan ke dalam labu ukur 1000mL dan ditambahkan akuademin hingga 

tanda batas. 

h. Pembuatan larutan standar fosfat 

Pembuatan larutan standar fosfat 0,01; 0,1; 1; 10, dan 100 ppm dilakukan 

dengan cara memipet 10 mL larutan standar 0,1; 1, 10, 100 dan 1000 ppm. 

Selanjutnya diencerkan pada labu ukur 100 mL hingga tanda batas. 

 

3.4.2 Pembuatan Elektroda Kerja Kobalt-Karbon 

a. Pembuatan elektroda karbon 

Pembuatan elektroda karbon dilakukan dengan cara mengambil batang 

karbon dari baterai ABC 1,5 V ukuran AA. Bagian permukaan batang karbon 

dilapisi (kecuali bagian bawah) dengan epoksi resin. Bagian bawahnya diampelas 

dengan alumina 0,5 μm. Elektroda dibilas dengan aquades dan ditempatkan pada 

ultrasonic cleaning bath selama 8 menit. Setelah itu, elektroda dibiarkan kering 

pada suhu ruang. 

b. Pembuatan larutan menggunakan ammonium sulfat 

Pembuatan larutan dilakukan dengan menyiapkan reagen CoSO4.7H2O yang 

dilarutkan dalam aquades hingga konsentrasi 0,01 M. Larutan ditambahkan 

(NH4)2SO4 1 M. Larutan dibuat dengan mengatur pH menjadi 6 dengan 

menambahkan NH4OH encer (Grujicic dan Batric, 2004). 

c. Proses elektrodeposisi kobalt pada permukaan karbon dengan metode linear 

sweep voltammetry (LSV) 

Elektrodeposisi kobalt pada karbon dilakukan dengan metode Linear Sweep 

Voltammetry yaitu dengan menggunakan 3 elektroda, meliputi elektroda karbon 

sebagai elektroda kerja, Stainless Steel sebagai elektroda bantu, dan Ag/AgCl 

sebagai elektroda pembanding. Elektrodeposisi dilakukan pada daerah potensial 

antara 0 sampai -1.000 mV dengan scanrate1 mV/s. Prosedur ini dilakukan 

sebanyak 3 kali pengulangan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

d.  Proses elektrodeposisi kobalt pada permukaan karbon dengan metode cyclic 

voltammetry (CV) 

Elektrodeposisi kobalt pada karbon dilakukan dengan metode Cyclic 

Voltammetry yaitu dengan menggunakan 3 elektroda, meliputi elektroda karbon 

sebagai elektroda kerja, Stainless Steel sebagai elektroda bantu, dan Ag/AgCl 

sebagai elektroda pembanding. Elektrodeposisi dilakukan dengan memberikan 

daerah potensial antara 0 sampai -1.000 mV dan dengan scanrate 1 mV/s. 

Prosedur ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. 

e. Karakterisasi menggunakan metode SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Karakterisasi uji SEM untuk elektroda Kobalt-Karbon dilakukan pada 

tegangan 20 kV dan perbesaran 10000 kali. Sampel yang akan dikarakterisasi 

berbentuk padatan serbuk ukuran nano. Sampel diletakkan dan ditempel di atas 

SEM specimen holder dengan menggunakan carbon double tipe dengan bagian 

penampang lintang (cross section) mengarah vertikal ke atas atau lensa obyektif. 

Karakteristik menggunakan SEM menghasilkan struktur morfologi pada 

permukaan sampel tersebut. 

f. Pengukuran Sisa Kobalt Dengan Spektrometri UV-Vis 

a. Pengukuran scanning panjang gelombang 

Pengukuran scanning dilakukan dengan cara mengambil 2 mL larutan standar 

kobalt konsentrasi 0,01 M. Larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL dan 

ditambahkan 0.8 mL HCL 6 M, 2 mL KSCN 50%, dan 4,8 mL aseton. Campuran 

tersebut ditambahkan akuades hingga tanda batas. Campuran larutan 

dihomogenkan, kemudian didiamkan selama 30 menit. Proses scanning dilakukan 

dengan cara memasukkan larutan ke dalam kuvet dan diukur absorbansinya. 

Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 610-630 nm. 

b. Pembuatan kurva kalibrasi 

Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan cara mengambil 2 mL larutan 

standar kobalt konsentrasi 0,015; 0,0125; 0,01; 0,0075; 0,005;0,0025 M. Masing-

masing larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL dan ditambahkan 0.8 mL 

HCL 6 M, 2 mL KSCN 50%, dan 4,8 mL aseton. Campuran tersebut ditambahkan 

akuades hingga tanda batas. Campuran larutan dihomogenkan, kemudian 
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didiamkan selama 30 menit. Pengukuran absorbansinya dilakukan dengan cara 

memasukkan larutan ke dalam kuvet kemudian diukur dengan spektrometer UV- 

Vis pada panjang gelombang maksimum. Pengukuran dilakukan sebanyak  3 kali. 

c. Pengukuran kobalt dari larutan sisa deposisi 

Larutan sisa deposisi diambil 2 mL kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 10 mL dan ditambahkan 0.8 mL HCL 6 M, 2 mL KSCN 50%, dan 4,8 mL 

aseton. Campuran tersebut ditambahkan akuades hingga tanda batas. Campuran 

larutan dihomogenkan, kemudian didiamkan selama 30 menit. Pengukuran 

absorbansinya dilakukan dengan cara memasukkan larutan ke dalam kuvet 

kemudian diukur dengan spektrometer UV Vis pada panjang gelombang 

maksimum. Pengukuran dilakukan sebanyak  3 kali. 

 

3.4.3 Uji Efektifitas Elektroda Kobalt-Karbon Dengan Potensiometri 

Uji Efektifitas Elektroda Kobalt-Karbon Dengan Potensiometri yaitu 

mendeteksi fosfat dengan mengambil masing-masing 10 mL larutan fosfat (0,01; 

0,1; 1; 10; dan 100 ppm) dan dimasukkan ke dalam gelas piala. Kemudian 

ditambahkan 0,2 mL larutan ISA (Chen et al., 1998) pada masing-masing 

konsentrasi. Larutan dihomogenkan dengan stirer magnetic dan dicelupkan 

elektroda kobalt-karbon serta elektroda referensi untuk mengukur beda potensial 

larutan hingga beda potensial yang dihasilkan stabil. Beda potensial yang terbaca 

pada multimeter dicatat. Prosedur ini dilakukan dari konsentrasi kecil ke besar dan 

diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian dibuat kurva kalibrasi dengan mengeplotkan 

sumbu x dan y. Sumbu x untuk log konsentrasi dan sumbu y untuk beda potensial. 

Dilakukan langkah yang sama untuk elektroda kobalt. 

Data kurva kalibrasi akan digunakan untuk menentukan beberapa hal 

diantaranya: 

a. Daerah linier 

Daerah linier didapatkan dari kurva kalibrasi yang dibuat dengan 

mengeplotkan antara sumbu x dan sumbu y. Data yang diplotkan merupakan hasil 

pengukuran larutan standar. Variasi konsentrasi larutan standar sebagai sumbu x 

dan beda potensial yang dihasilkan sebagai sumbu y. Kurva yang dibuat 
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menghasilkan hubungan linear yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi (r). 

Persamaan garis lurusnya adalah sebagai berikut: 

y = ax + b 

dimana y merupakan variabel terikat, hasil dari perubahan x yang merupakan 

variabel bebas. a menunjukan slope atau kemiringan dan b adalah intersep 

(Jeffery, et al., 1991). 

b. Limit deteksi 

Limit deteksi ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
∑(y − yi)² 

𝑛 − 2
 

                𝐿𝑂𝐷 =
3 × 𝑆(𝑦 𝑥⁄ )

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

Dimana: 

y = beda potensial (mV);  

yi = beda potensial teoritis (mV);  

n = jumlah pengukuran;  

S(y/x) = simpangan baku   

(Skoog, et al., 2007). 

c. Sensitivitas 

Sensitivitas sebuah instrumen atau metode merupakan ukuran kemampuan 

instrumen atau metode untuk mendeteksi perbedaan konsentrasi analit yang kecil. 

Menurut IUPAC dalam Skoog et al. (2007), sensitivitas adalah slope atau 

kemiringan dari kurva kalibrasi. Nilai sensitivitas dihasilkan dari slope kurva 

larutan standar fosfat. 

d. Reprodusibilitas 

Reprodusibilitas merupakan pengulangan percobaan dengan menggunakan 

waktu, metode atau laboratorium yang berbeda (Miller dan Miller, 1991). 

Pengulangan percobaan yang dilakukan diharapkan menghasilkan limit antar 

percobaan yang sekecil mungkin (Caulcutt, 1995). Hasil pengulangan dapat 

dinyatakan sebagai koefisien variasi dari simpangan induk. 

0
0100










x

SD
Kv  
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1

)( 2






n

xx
SD  

Dimana:  

SD = standart deviasi 

x = potensial yang dihasilkan 

x  = potensial rata-rata sampel 

n = jumlah pengulangan 

Kv = koefisien variasi 

(Miller dan Miller, 1991). 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Elektrodeposisi kobalt dari CoSO4.7H2O pada elektroda karbon dengan metode 

Linear Sweep Voltammetry menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada 

elektrodeposisi dengan metode Cyclic Voltammetry. Hasil ini didukung dengan 

data dari analisis SEM dan Spektrometri UV-Vis. 

2. Kinerja elektroda kobalt-karbon dalam mengukur fosfat secara potensiometri 

memiliki daerah linear pada konsentrasi 0,01 ppm hingga 100 ppm, limit 

deteksi sebesar 1,43 ppm, nilai sensitivitas yang dihasilkan sebesar 31,7 

mV/dekade, dan reprodusibilitas dilihat dari parameter nilai Kv yaitu terendah 

sebesar 0,07% dan tertinggi sebesar 0,68%.  

 

5.2 Saran 

 Adapun saran dari penelitian ini yaitu: 

1. Pengujian terhadap adanya reduksi ion hidrogen sebaiknya dilakukan pada 

penelitian selanjutnya.  

2. Analisis SEM dilakukan menggunakan SEM-EDX agar dapat diketahui lebih 

detail mengenai adanya unsur lain yang terbentuk, terutama adanya unsur 

hidrogen.  
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LAMPIRAN A. DATA HASIL UJI EFEKTIFITAS ELEKTRODA KOBALT-

KARBON DENGAN POTENSIOMETRI 

A.1 Data beda potensial pada pengukuran fosfat dengan elektroda karbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A.2 Data beda potensial pada pengukuran fosfat dengan elektroda kobalt-karbon 

metode CV 

A.2.1 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-1 
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A.2.2 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.3 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-3 
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A.3 Data beda potensial pada pengukuran fosfat dengan elektroda kobalt-karbon 

metode LSV 

A.3.1 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-2 
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A.3.3 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4 Karakteristik Potensiometri Metode Cyclic Voltammetry 

A.4.1 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-1 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Potensial (mV) 
Rata-rata SD Kv (%) 

1 2 3 

0,01 -129,4 -129 -130,7 -130 0,89 0,68 

0,1 -154,4 -155,2 -155,6 -155 0,61 0,39 

1 -187,4 -188,2 -187 -188 0,61 0,32 

10 -206,2 -206 -205,9 -206 0,15 0,07 

100 -237,4 -237,2 -238 -238 0,42 0,17 

Misal pengukuran koefisien variasi 0,01 ppm 

𝐾𝑣 = [
𝑆𝐷

𝑥
]  𝑥 100% 

𝐾𝑣 = [
0,89

130
]  𝑥 100% = 0,68% 

 

A.4.2 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-2 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Potensial (mV) 
Rata-rata SD Kv (%) 

1 2 3 

0,01 -179 -180 -180 -180 0,58 0,32 

0,1 -204 -205 -205 -205 0,58 0,28 

1 -227 -228 -227,5 -228 0,50 0,21 

10 -253 -253,6 -255 -254 1,03 0,40 

100 -280 -279 -280,2 -280 0,64 0,22 

Misal pengukuran koefisien variasi 0,01 ppm 

𝐾𝑣 = [
𝑆𝐷

𝑥
]  𝑥 100% 

y = -31.4x - 255.8
R² = 0.9983

y = -30.2x - 266.2
R² = 0.9923
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R² = 0.9948
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R² = 0.9835
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R² = 0.9925
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R² = 0.9919
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𝐾𝑣 = [
0,58

180
]  𝑥 100% = 0,32% 

 

A.4.3 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-3 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Potensial (mV) 
Rata-rata SD Kv (%) 

1 2 3 

0,01 -165 -164,4 -166 -165 0,81 0,49 

0,1 -197,1 -199,3 -198 -198 1,11 0,55 

1 -212 -211 -213,2 -212 1,10 0,51 

10 -244,2 -246,5 -245 -245 1,17 0,47 

100 -268 -269 -270 -269 1,00 0,37 

Misal pengukuran koefisien variasi 0,01 ppm 

𝐾𝑣 = [
𝑆𝐷

𝑥
]  𝑥 100% 

𝐾𝑣 = [
0,81

165
]  𝑥 100% = 0,49% 

 

A.5 Karakteristik Potensiometri Metode Linear Sweep Voltammetry 

A.5.1 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-1 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Potensial (mV) 
Rata-rata SD Kv (%) 

1 2 3 

0,01 -199 -200 -199 -199 0,58 0,29 

0,1 -233 -235 -236 -235 1,53 0,65 

1 -268 -266 -268 -267 1,15 0,43 

10 -296 -298 -297 -297 1,00 0,33 

100 -325 -328 -326 -326 1,53 0,46 

Misal pengukuran koefisien variasi 0,01 ppm 

𝐾𝑣 = [
𝑆𝐷

𝑥
]  𝑥 100% 

𝐾𝑣 = [
0,58

199
]  𝑥 100% = 0,29% 

 

A.5.2 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-2 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Potensial (mV) 
Rata-rata SD Kv (%) 

1 2 3 

0,01 -166 -167,1 -166,8 -167 0,57 0,34 

0,1 -195 -197 -196,4 -196 1,03 0,52 

1 -228 -230 -228,8 -229 1,01 0,43 

10 -255 -257 -256 -256 1,00 0,39 

100 -290 -290,9 -292 -291 1,00 0,34 

Misal pengukuran koefisien variasi 0,01 ppm 
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𝐾𝑣 = [
𝑆𝐷

𝑥
]  𝑥 100% 

𝐾𝑣 = [
0,57

167
]  𝑥 100% = 0,34% 

 

A.5.3 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-3 

 

Konsentrasi 

(ppm) 

Potensial (mV) 
Rata-rata SD Kv (%) 

1 2 3 

0,01 -191 -192 -191 -191 0,58 0,30 

0,1 -225 -227 -229 -227 2,00 0,88 

1 -259 -257 -259 -258 1,15 0,44 

10 -287 -289 -286 -287 1,53 0,53 

100 -317 -318 -315 -317 1,53 0,48 

Misal pengukuran koefisien variasi 0,01 ppm 

𝐾𝑣 = [
𝑆𝐷

𝑥
]  𝑥 100% 

𝐾𝑣 = [
0,58

191
]  𝑥 100% = 0,30% 

 

A.6 Perhitungan Limit Deteksi Metode Cyclic Voltammetry 

A.6.1 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-1 

Persamaan regresi linear y = -26,78x - 182,96 

x y yi y-yi (y-yi)² 

-2 -129,7 -129,4 -0,30 0,09 

-1 -155,1 -156,2 1,08 1,17 

0 -187,5 -183,0 -4,54 20,6 

1 -206 -209,7 3,74 14,0 

2 -237,5 -236,5 -0,98 0,96 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
∑(y − yi)² 

𝑛 − 2
 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
36,8 

5−2
=  √12,26 = 3,50 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 𝑆(𝑦 𝑥⁄ )

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 3,50

26,78
 

𝐿𝑜𝑔 [𝐿𝑂𝐷]    = 0,40 
Antilog [PO4

3-] = 2,51 ppm 
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A.6.2 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-2 

Persamaan regresi linear y = -25,1x – 228,6 

x y yi y-yi (y-yi)² 

-2 -179,7 -178,4 -1,30 1,69 

-1 -204,7 -203,5 -1,2 1,44 

0 -227,5 -228,6 1,1 1,21 

1 -253,9 -253,7 -0,2 0,04 

2 -279,7 -278,8 -0,9 0,81 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
∑(y − yi)² 

𝑛 − 2
 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
5,2 

5−2
=  √1,74 = 1,32 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 𝑆(𝑦 𝑥⁄ )

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 1,32

25,1
 

𝐿𝑜𝑔 [𝐿𝑂𝐷]    = 0,158 
Antilog [PO4

3-] = 1,43 ppm 

 

A.6.3 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-3 

Persamaan regresi linear y = -25,31x – 217,26 

x y yi y-yi (y-yi)² 

-2 -165,1 -166,6 1,54 2,37 

-1 -198,1 -192,0 -6,15 37,8 

0 -212,1 -217,3 5,16 26,6 

1 -245,2 -242,6 -2,63 6,92 

2 -269 -267,9 -1,12 1,25 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
∑(y − yi)² 

𝑛 − 2
 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
75,0 

5−2
=  √25 = 5 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 𝑆(𝑦 𝑥⁄ )

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 5

25,31
 

𝐿𝑜𝑔 [𝐿𝑂𝐷]    = 0,60 
Antilog [PO4

3-] = 3,98 ppm 
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A.7 Perhitungan Limit Deteksi Metode Linear Sweep Voltammetry 

A.7.1 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-1 

Persamaan regresi linear y = -31,7x – 264,4 

x y yi y-yi (y-yi)² 

-2 -199 -201 2,00 4 

-1 -235 -233 -2,3 5,29 

0 -267 -264 -2,6 6,8 

1 -297 -296 -0,9 0,8 

2 -326 -328 1,8 3,24 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
∑(y − yi)² 

𝑛 − 2
 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
20,1 

5−2
=  √6,7 = 2,58 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 𝑆(𝑦 𝑥⁄ )

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 2,58

31,7
 

𝐿𝑜𝑔 [𝐿𝑂𝐷]    = 0,24 
Antilog [PO4

3-] = 1,73 ppm 

 

A.7.2 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-2 

Persamaan regresi linear y = -30,8x – 226,8 

x y yi y-yi (y-yi)² 

-2 -166,6 -165,2 -1,40 1,96 

-1 -196,1 -196 -0,1 0,01 

0 -228,9 -226,8 -2,1 4,41 

1 -256 -257,6 1,6 2,56 

2 -291 -288,4 -2,6 6,76 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
∑(y − yi)² 

𝑛 − 2
 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
15,7

5−2
=  √5,23 = 2,28 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 𝑆(𝑦 𝑥⁄ )

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 2,28

30,8
 

𝐿𝑜𝑔 [𝐿𝑂𝐷]    = 0,22 
Antilog [PO4

3-] = 1,65 ppm 
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A.7.3 Elektroda kobalt-karbon pengulangan ke-3 

Persamaan regresi linear y = -31,4x – 255,8 

x y yi y-yi (y-yi)² 

-2 -191 -193,0 2,00 4,00 

-1 -227 -224,4 -2,6 6,8 

0 -258 -255,8 -2,2 4,8 

1 -287 -287,2 0,2 0,04 

2 -317 -318,6 1,6 2,56 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
∑(y − yi)² 

𝑛 − 2
 

𝑆(𝑦 𝑥⁄ ) = √
18,2 

5−2
=  √6,06 = 2,46 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 𝑆(𝑦 𝑥⁄ )

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

𝐿𝑂𝐷 =
3 × 2,46

31,4
 

𝐿𝑜𝑔 [𝐿𝑂𝐷]    = 0,23 
Antilog [PO4

3-] = 1,70 ppm 

 

LAMPIRAN B. DATA HASIL PENGUKURAN SISA KOBALT DENGAN 

SPEKTROMETRI UV-Vis 
B.1 Data Scanning Panjang Gelombang 

 

Lambda 

(nm) 
Absorbansi 

Lambda 

(nm) 
Absorbansi 

400 0,035 560 0,176 

410 0,032 570 0,343 

420 0,029 580 0,504 

430 0,028 590 0,549 

440 0,027 600 0,750 

450 0,028 610 0,906 

460 0,029 620 0,963 

470 0,030 630 0,876 

480 0,031 640 0,710 

490 0,032 650 0,496 

500 0,032 660 0,245 

510 0,029 670 0,095 

520 0,028 680 0,044 

530 0,031 690 0,022 

540 0,045 700 0,015 

550 0,080   
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B.2 Penentuan panjang gelombang maksimum 

 

Lambda 

(nm) 
Absorbansi 

Lambda 

(nm) 
Absorbansi 

610 0,917 622 0,964 

612 0,927 624 0,954 

614 0,943 626 0,943 

616 0,955 628 0,915 

618 0,963 630 0,890 

620 0,968   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 Pembuatan kurva kalibrasi 

 

Konsentrasi 

(M) 

Absorbansi 
Rata-rata 

I II III 

0,0025 0,937 0,936 0,936 0,936 

0,0020 0,693 0,693 0,693 0,693 

0,0015 0,513 0,513 0,514 0,513 

0,0010 0,369 0,369 0,368 0,369 

0,0005 0,204 0,204 0,204 0,204 

0 0,009 0,009 0,009 0,009 
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B.4 Hasil pengukuran kobalt dari larutan sisa deposisi metode Cyclic Voltammetry 

 

 [Co] mula-mula 
𝐴 = 0,388 

𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,388 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,3801 = 356,91𝑥 

𝑥 = 0,001 
𝑥 = [𝐶𝑜 ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,001𝑥 𝑓𝑝 
𝑥 = [ 𝐶𝑜]𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,001𝑥 10 =  0,01 𝑀 

 Pengulangan ke-1 
 𝐴 = 0,350 

𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,350 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,342 = 356,91𝑥 

𝑥 = 9,58 𝑥 10−4  
𝑥 = [𝐶𝑜 ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,58 𝑥 10−4 𝑥 𝑓𝑝 

𝑥 = [𝐶𝑜 ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,58 𝑥 10−4 𝑥 10 =  9,58 𝑥 10−3  
[𝐶𝑜 ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,01 𝑀 

[ ] 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = [ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 − [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 
= 0,01 −  9,58 𝑥 10−3  

= 4,2 𝑥 10−4 𝑀 
𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑥 𝑣 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 =  4,2 𝑥
10−4 𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝑥 281,0

𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0,05 𝐿 

= 5,90 𝑥 10−3 𝑔𝑟𝑎𝑚 

 Pengulangan ke-2 
 𝐴 = 0,351 

Ulangan ke- Absorbansi 
[Co] mula-

mula (mol/L) 

[Co] sisa 

(mol/L) 

[Co] terdeposisi 

(mol/L) 

m Co terdeposisi 

(gram) 

1 0,350 0,01 9,58 x 10-3 4,2 x 10-4 5,90 x 10-3 

2 0,351 0,01 9,61 x 10-3 3,9 x 10-4 5,47 x 10-3 

3 0,353 0,01 9,66 x 10-3 3,4 x 10-4 4,77 x 10-3 

y = 356,91x + 0,0079

R² = 0,998

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.001 0.002 0.003

A
b

so
rb

a
n

si

Konsentrasi (M)
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𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,351 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,343 = 356,91𝑥 

𝑥 = 9,61 𝑥 10−4  
𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,61 𝑥 10−4 𝑥 𝑓𝑝 

𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,61 𝑥 10−4 𝑥 10 =  9,61 𝑥 10−3  
[ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,01 𝑀 
[ ] 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = [ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 − [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 

= 0,01 −  9,61 𝑥 10−3  
=  3,9 𝑥 10−4 𝑀 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑥 𝑣 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 3,9 𝑥
10−4 𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝑥 281,0

𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0,05 𝐿 

= 5,47 𝑥 10−3 𝑔𝑟𝑎𝑚 

 Pengulangan ke-3 
𝐴 = 0,353 

𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,353 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,345 = 356,91𝑥 

  𝑥 = 9,66 𝑥 10−4  
𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,66 𝑥 10−4 𝑥 𝑓𝑝 

𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,66 𝑥 10−4 𝑥 10 = 9,66 𝑥 10−3  
[ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,01 𝑀 
[ ] 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = [ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 − [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 

= 0,01 − 9,66 𝑥 10−3  
= 3,4 𝑥 10−4 𝑀 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑥 𝑣 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 3,4 𝑥
10−4 𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝑥 281,0

𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0,05 𝐿 

= 4,77 𝑥 10−3 𝑔𝑟𝑎𝑚 

B.5 Hasil pengukuran kobalt dari larutan sisa deposisi metode Linear Sweep 

Voltammetry 

 

 [Co] mula-mula 
𝐴 = 0,388 

𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,388 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,3801 = 356,91𝑥 

𝑥 = 0,001 

Ulangan ke- Absorbansi 
[Co] mula-

mula (mol/L) 

[Co] sisa 

(mol/L) 

[Co] terdeposisi 

(mol/L) 

m Co terdeposisi 

(gram) 

1 0,346 0,01 9,40 x 10-3 6,0 x 10-4 8,43 x 10-3 

2 0,344 0,01 9,41 x 10-3 5,9 x 10-4 8,28 x 10-3 

3 0,347 0,01 9,49 x 10-3 5,1 x 10-4 7,16 x 10-3 
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𝑥 = [𝐶𝑜 ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,001𝑥 𝑓𝑝 
𝑥 = [ 𝐶𝑜]𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,001𝑥 10 =  0,01 𝑀 

 

 Pengulangan ke-1 
 𝐴 = 0,346 

𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,346 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,338 = 356,91𝑥 

𝑥 = 0,00094 
𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 0,00094 𝑥 𝑓𝑝 
𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 0,00094 𝑥 10 = 0,0094 

[ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,01 𝑀 
[ ] 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = [ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 − [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 

= 0,01 − 0,0094 
= 6 𝑥 10−4 𝑀 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑥 𝑣 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 =  6 𝑥
10−4 𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝑥 281,0

𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0,05 𝐿 

=  8,43 𝑥 10−3 𝑔𝑟𝑎𝑚 
 

 Pengulangan ke-2 
 𝐴 = 0,344 

𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,344 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,3361 = 356,91𝑥 

  𝑥 = 0,000941 
𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 0,000941 𝑥 𝑓𝑝 
𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 0,000941 𝑥 10 = 0,00941 

[ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,01 𝑀 
[ ] 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = [ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 − [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 

= 0,01 − 0,00941 
= 5,9 𝑥 10−4 𝑀 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑥 𝑣 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 =  5,9 𝑥
10−4 𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝑥 281,0

𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0,05 𝐿 

=  8,28 𝑥 10−3 𝑔𝑟𝑎𝑚 
 

 Pengulangan ke-3 
𝐴 = 0,347 

𝑦 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,347 = 356,91𝑥 + 0,0079 
0,339 = 356,91𝑥 

𝑥 = 9,49 𝑥 10−4  
𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,49 𝑥 10−4 𝑥 𝑓𝑝 

𝑥 = [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 = 9,49 𝑥 10−4 𝑥 10 =  9,49 𝑥 10−3  
[ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 = 0,01 𝑀 
[ ] 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = [ ] 𝑚𝑢𝑙𝑎 − 𝑚𝑢𝑙𝑎 − [ ] 𝑠𝑖𝑠𝑎 

= 0,01 −  9,49 𝑥 10−3  
=  9,49 𝑥 10−4 𝑀 
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𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 = 𝑀 𝑥 𝑀𝑟 𝑥 𝑣 

𝑚 𝐶𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖 =  9,49 𝑥
10−4 𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝑥 281,0

𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0,05 𝐿 

= 7,16 𝑥 10−3 𝑔𝑟𝑎𝑚 
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